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Introduction 

• Utiliser une plateforme de simulation Monte-Carlo

GEANT4/GATE en radiothérapie interne vectorisée.

• Simuler une salle de traitement d’une unité de

médecine nucléaire de l’EHU Oran.

• Comparaison les résultats de simulation avec les

mesures réalisées en clinique.
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Gélule
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*Source radioactive « Iba MOLECULAR France »
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Babyline 81 (outil de mesures) 

13*Babyline 81: Réf 02050041; Code 18316; N° 3538



Dispositifs de radioprotection 
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Principes fondamentaux de la 

radioprotection

 La justification des pratiques

• Justifier l’usage d’une dose.

 L'optimisation de la protection

• Pour un même résultat choisir la dose minimale.

 La limite des doses individuelles

• Limite de la dose au recommandation de 

radioprotection.

• Ne s’applique pas aux patients. 

* Les recommandations de la Commission Internationale de Protection 

Radiologique (CIPR). 16



Zonage de radioprotection
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Architecture de la salle
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Mesures cliniques
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Résultats de simulation 
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Positionnement des actors de dose

Source 
centrée dans 
la chambre 

du traitement

L’actor est centré 3,670 10-3

1,737 10-6

4,943 10-7

1,435 10-8

L’actor est collé à la porte plombée ouverte 5,79 10-9

L’actors est attaché à extrémité droite de la chambre 2,864 10-7

L’actors est attaché à extrémité gauche  de la chambre 4,4229 10-8

Source Collée 
à la porte 
plombée 

L’actor est  collé à la porte plombée ouverte 7,412 10-6

L’actor est collé à la porte plombée fermée 1,703 10-8

8,993 10-8

L’actor est à l’extrémité extérieure de la chambre 0

Source collée 
au mur 
plombé

L’actor est collé au mur plombé 0

3,228 10-8



Résultats cliniques
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Postions de la Babyline avec la source de l’ode 
radioactive

La Babyline est en contact direct avec la source 
(sans protecteur)

200

2,75

0,6

0,2

Source et la babyline collés à la porte plombée 
(ouverte)

42

Source et la babyline collées à la porte plombée 
(fermée)

0,2

Source et la babyline collées au mur plombé 0,5

Babyline en contact avec la source dans un 
protecteur sans son bouchon

60



Courbe de distribution des isodoses
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1 2,75
*

2,75 0

2 0,6
*

0,6875 12

3 0,2
*

0,3055556 34

* Service de médecine nucléaire de l’EHU Oran



Discussion
Positionnement

Source et détecteur centrés 1,75 10-5 3,22 10-4

2,41 10-7 1,52 10-7

5,26 10-8 4,33 10-8

1,75 10-8 1,25 10-9

Source et détecteur collés à 
la porte plombée ouverte

3,68 10-6 6,50 10-7

Source et détecteur collés à 
la porte plombée fermée

1,75 10-8 1,49 10-9

Source et détecteur collés au 
mur plombé

3,38 10-8 0

0 2,83 10-9
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Conclusion 

•Simulation Monte Carlo GATE complète d’une
unité de traitement à iode 131.

•Les "actors" de doses sous GATE constituent
d'excellents outils de calcul ayant aidé à atteindre
l'objectif initial de notre projet.

•Bon accord entre mesures de radioprotection au
sein de l’unité d’irathérapie et résultats de
simulation GATE.
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Perspectives

• Étendre notre étude à d'autres radio-isotopes.

• Inclure la source à l'intérieur d'un patient pendant
la simulation pour tenir compte de l'atténuation
des rayonnements avec le patient.

• Étendre les calculs de dose à des distributions de 2
et 3 dimensions pour une meilleure maîtrise des
distributions spatiales.

• Envisager de réaliser cette étude dans un service
de médecine nucléaire, de l'acquisition de la
source, son incorporation jusqu'à son élimination
en déchets radioactifs. 29
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